浙江工商大学
实验室安全现场检查隐患记录报告

实验室安全现场检查项目汇总表
	序号
	条款号
	检查项目
	条款类别
	问题描述
	问题地点

	1
	5.1.2
	检查项目：每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
	*
	
	

	2
	5.3.2
	检查项目：实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位
	*
	
	

	3
	5.4.5
	检查项目：不得在实验室内睡觉过夜
	普通
	
	

	4
	6.1.5
	检查项目：定期开展消防设备、灭火器的使用训练；熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项
	普通
	
	

	5
	7.1.9
	检查项目：配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放
	普通
	
	

	6
	8.2.1
	检查项目：有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅
	*
	
	

	7
	8.2.2
	检查项目：实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板
	普通
	
	

	8
	8.2.3
	检查项目：化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂
	普通
	
	

	9
	8.2.6
	检查项目：化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置
	*
	
	

	10
	8.4.1
	检查项目：配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管；对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁；配备监控与报警装置
	**
	
	

	11
	8.5.2
	检查项目：易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录
	*
	
	

	12
	8.6.1
	检查项目：从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐
	**
	
	

	13
	8.6.3
	检查项目：涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识
	**
	
	

	14
	8.6.5
	检查项目：独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；有专人管理和记录
	普通
	
	

	15
	8.6.6
	检查项目：有所钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽
	普通
	
	

	16
	8.6.9
	检查项目：实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭
	普通
	
	

	17
	8.6.10
	检查项目：无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所
	*
	
	

	18
	8.6.11
	检查项目：不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶
	普通
	
	

	19
	8.7.5
	检查项目：化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点；学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象
	普通
	
	

	20
	8.9.2
	检查项目：装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确
	普通
	
	

	21
	8.9.4
	检查项目：无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签
	*
	
	

	22
	8.9.5
	检查项目：原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品（如确实有需要，务必贴上所装存试剂信息的新标签）
	普通
	
	

	23
	9.5.3
	检查项目：在合适的生物安全柜中进行实验操作；不在超净工作台中进行病原微生物实验
	普通
	
	

	24
	9.4.2
	检查项目：为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估，监测和治疗方案，并妥善保存相应的医学记录
	普通
	
	

	25
	9.5.7
	检查项目：禁止戴防护手套操作设施设备（包括仪器、冰箱、电脑、电话、开关、门窗、柜子抽屉等）
	普通
	
	

	26
	11.1.4
	检查项目：有大型、特种仪器设备运行、维护的记录
	普通
	
	

	27
	11.1.6
	检查项目：大型、特种设备要有安全操作规程或注意事项明示
	普通
	
	

	28
	11.1.8
	检查项目：对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施
	*
	
	

	29
	12.1.5
	检查项目：制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施
	普通
	
	

	30
	12.2.7
	检查项目：大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识
	普通
	
	

	31
	12.2.12
	检查项目：定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好
	普通
	
	

	32
	12.4.2
	检查项目：冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录
	普通
	
	

	33
	12.4.6
	检查项目：实验室冰箱中不放置食品
	普通
	
	

	34
	12.5.2
	检查项目：烘箱、电阻炉不使用接线板供电
	普通
	
	

	35
	12.5.5
	检查项目：烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴高温警示标识，并有必要的防护措施
	普通
	
	


